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Schemat elektryczny zasilania platformy przyschodow ej dla niepełnosprawnych 
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Wyłącznik różnicowo-prądowy 
In=25A 
∆I=0,03A 
Un=230V 

YDY 3x1,5mm2 

Dopływ 

Układ ładowania 
INPUT: 100-240VAC/ Max 1,5A 
OUTUT: 24VDC/2A 

Bezpiecznik automatyczny 
B10 

Styki ładowarki 

Styki robocze platformy 

M Silnik układu jezdnego 

LY 2x0,75mm2 
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